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 2-1  せん断波とは 
 2-2  生体内組織における低周波振動の伝搬 
 2-3  せん断波計測で期待されるパラメータと臨床的有用性 
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第 7章 ダンベルシュラッグを行った際の僧帽筋の伝播速度の変化 
7-1 実験概要 
 7-2 実験結果 
   7-2-1 無負荷時、運動負荷中、運動負荷 60分後の伝播速度の比較 
  7-2-2 無負荷時と運動負荷 60分後の伝播速度の傾向 
 
 
























































  波長は数ミリメートルであるため，高分解能測定が求められている． 
 
2. 振幅 

























①  縦波 
伝播速度 ： 𝑣𝑙 =
𝜔𝑣
𝑅𝑒[𝑔]
   (2-2-1) 
減衰係数 ： 𝛼𝑙 = −𝐼𝑚[𝑔]   (2-2-2) 







   (2-2-3) 
 
②  横波 
  伝播速度 ： 𝑣𝑡 =
𝜔𝑣
𝑅𝑒[ℎ]
   (2-2-4) 








   (2-2-3) 
 
𝜇 = 𝜇1 + jω𝑣𝜇2   𝜆 = 𝜆1 + 𝑗𝜔𝑣𝜆2 
𝜇1 :せん断弾性係数 𝜆1 ∶体積弾性係数 
𝜇2 : せん断弾性係数 𝜆2 ∶体積弾性係数 
ρ ∶密度 
ω𝑣: 振動周波数  













 𝑣𝑡 = √
2(𝜇12+𝜔𝑣2𝜇22)
ρ(𝜇1+√𝜇12+𝜔𝑣2𝜇22)
              (2-2-7) 
 𝛼𝑡 = √
𝜌𝜔𝑣2(𝜇1+√𝜇12+𝜔𝑣2𝜇22)
2(𝜇12+𝜔𝑣2𝜇22)
     (2-2-8) 
となる． 
 
したがって，もし，媒質の弾性が粘性にまさり，𝜇1 ≫ ω𝑣𝜇1の関係が成り立つときには， 
 𝑣𝑡1 ≅ √
𝜇1
𝜌
    (2-2-9) 








    (2-2-11) 
 𝛼𝑡2 ≅ √
𝜌𝜔𝑣
2𝜇2














































測定量 物理パラメータ 臨床意義 計測時の問題点 











































































𝑓0     (3-1-4) 
 
したがって，超音波のドプラ周波数シフト∆𝑓は 
∆𝑓 = 𝑓′ − 𝑓0 =
𝑐+𝑣(𝑡)
𝑐−𝑣(𝑡)
𝑓0 − 𝑓0 =
2𝑣(𝑡)
𝑐−𝑣(𝑡)










𝑓0       (3-1-6) 
 
この時，超音波の位相変化∆𝜙は 








𝜉(𝑡)       (3-1-7) 
 
となるので，この散乱体からの受信信号𝑟(𝑡)は 
𝑟(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑠𝑖𝑛(2π𝑓0𝑡 + ∆𝜙 − 2𝑘𝑢𝑍) 
= 𝐴(𝑡)𝑠𝑖𝑛 (2π𝑓0𝑡 +
4𝜋𝑓0
𝑐
𝜉(𝑡) − 2𝑘𝑢𝑍) 
= 𝐴(𝑡)𝑠𝑖𝑛 {2π𝑓0 (𝑡 + 2
𝜉(𝑡)
𝑐















𝐼′(𝑡) =  𝐴(𝑡)𝑠𝑖𝑛 {2π𝑓0 (𝑡 + 2
𝜉(𝑡)
𝑐







− 2𝑘𝑢𝑍) − 𝑐𝑜𝑠 (
4π𝑓0𝜉(𝑡)
𝑐














(ⅱ) Q 信号 
(ⅰ)と 90度異なるキャリア信号を乗算すると 
𝑄′(𝑡) =  𝐴(𝑡)𝑠𝑖𝑛 {2π𝑓0 (𝑡 + 2
𝜉(𝑡)
𝑐







− 2𝑘𝑢𝑍) − 𝑠𝑖𝑛 (
4π𝑓0𝜉(𝑡)
𝑐




















𝜙𝑖 = 𝜙0 + 
2𝜋𝑓0
𝑐
  2𝑣 𝑖 Δ𝑡     (3-2-1) 
ここで 
𝜙0: 初期位相 
𝑓0 ∶ 超音波の中心周波数 
𝑐 ∶ 音速 
𝑣 ∶ 流速 




𝑟𝑖 = 𝑟0 sin (2𝜋 𝑓0 𝑡 + 𝜙𝑖) 
= 𝑟0 sin (2𝜋 𝑓0 𝑡 + 𝜙0  + 
2𝜋𝑓0
𝑐
 2𝑣 𝑖 Δ𝑡)   (3-2-2) 
 
この受信 RF信号を直交検波器で直交検波すると，その複素直交検波出力?⃗? 𝑖，および?⃗? 𝑖の実
部信号および虚部信号である In phase 信号𝐼𝑖と，Quadrature 信号𝑄𝑖は， 
 
Q⃗⃗ 𝑖 = 𝐼𝑖 + 𝑗𝑄𝑖 
𝐼𝑖 =   𝑎 cos (𝜙0 + 
2𝜋𝑓0
𝑐
  2𝑣 𝑖 Δ𝑡)    (3-2-3) 
𝑄𝑖 =   𝑎 sin (𝜙0 + 
2𝜋𝑓0
𝑐




Q⃗⃗ 𝑖 =  𝑎 𝑒𝑥𝑝( 𝑗(𝜙0 + 
2𝜋𝑓0
𝑐
  2𝑣 𝑖 Δ𝑡))    (3-2-4) 
 
ここで，第 i 番目の超音波パルスの位相と，第 i+1 番目の超音波パルスの位相の差Δ𝜙𝑖を考
える．これは， 
 
Δ𝜙𝑖 = 𝑎𝑟𝑔 (Q⃗⃗ 𝑖+1Q⃗⃗ 𝑖
∗

















𝑣 =  
𝑐
2𝜋𝑓0∙2Δ𝑡
 Δ𝜙𝑖 = 
𝑐
2𝜋𝑓0∙2Δ𝑡
 𝑎𝑟𝑔 (Q⃗⃗ 𝑖+1Q⃗⃗ 𝑖
∗






= (𝐼𝑖+1 + 𝑗𝑄𝑖+1) (𝐼𝑖 + 𝑗𝑄𝑖)
∗ 
= (𝐼𝑖+1 + 𝑗𝑄𝑖+1) (𝐼𝑖 − 𝑗𝑄𝑖)  










)    (3-2-9) 
 
CFI では，S/N を向上させるために，連続した超音波 N パルスから得た直交検波出力信号
を用いて以下の式で流速を推定している． 
 






)    (3-2-10) 
𝐸𝑈 = ∑ 𝐼𝑖𝑄𝑖+1 − 𝐼𝑖+1𝑄𝑖
𝑁
𝑖=1  















𝜉 = 𝜉0 sin (𝜔𝑏𝑡 + 𝜙0)      (3-3-1) 
𝜔𝑏 : 振動角周波数 




𝜙𝑖 = 𝜙0 + 
2𝜋𝑓0
𝑐




𝐼𝑖 =   𝑎 cos (𝜙0 + 
2𝜋𝑓0
𝑐
  2𝜉)    (3-3-3) 
𝑄𝑖 =   𝑎 sin (𝜙0 + 
2𝜋𝑓0
𝑐




















































𝜉 = 𝜉0 sin (2𝜋 𝑓𝑏  𝑖 Δ𝑡)      (3-3-8) 
 
と表される．この時，直交検波器の出力信号である I,Q信号は， 




𝑄𝑖 =   𝑎 sin (
4𝜋𝑓0
𝑐

















        (3-3-10) 
 
i = 1の場合 
𝐼𝑖 =   𝑎 cos (
4𝜋𝑓0
𝑐
 𝜉0      (3-3-11) 
 ただしλを超音波の波長とすると， 
① 0 ≤ 𝜉0 ≤
𝜆
8
 の場合   {
𝐼𝑖 ≥ 0
𝑄𝑖 ≥ 0




 ≤ 𝜉0 ≤
3𝜆
8









        (3-3-13) 
 
i = 3の場合 
𝐼𝑖 =   𝑎 cos (
4𝜋𝑓0
𝑐
 𝜉0)      (3-3-14)  
ただし， 
① 0 ≤ 𝜉0 ≤
𝜆
8
 の場合   {
𝐼𝑖 ≥ 0
𝑄𝑖 ≤ 0




 ≤ 𝜉0 ≤
3𝜆
8

























































𝑖 𝐼𝑖 𝑄𝑖 
0 𝑎 0 
1 𝐼𝑎 *    𝑄𝑎 (正) 
2 𝑎 0 
3 𝐼𝑎 *   −𝑄𝑎 (負) 
* 0 ≤ 𝜉0 ≤
𝜆
8
  のとき𝐼𝑎 ≥ 0,  
𝜆
8
 ≤ 𝜉0 ≤
3𝜆
8










 Fig.3-3-4 流速導出の基本演算 
 
 






           Fig.3-3-5 CFIにおける流速導出アルゴリズム 
 
 











0 ≤ 𝜉0 ≤
𝜆
8
  のとき   𝐸𝐿 ≥ 0 
𝜆
8
 ≤ 𝜉0 ≤
3𝜆
8
 のとき  𝐸𝐿 ≤ 0
 
 






①  ELが正になる条件（せん断波による振動振幅が0 ≤ 𝜉0 ≤
𝜆
8


























超音波中心周波数 𝑓0  6.5𝑀𝐻𝑧 
超音波伝播速度 𝑐  1500𝑚 𝑠⁄  
パルス繰り返し周波数 1 𝑑𝑡⁄  365𝐻𝑧 
パルス本数 𝑁   11 





















 𝐹𝐹𝑉𝑀(𝑥, 𝑧, 𝜔𝑝) = ∫ 𝐹𝑉𝑀(𝑥, 𝑧, 𝑡)
𝑇𝐶𝐹𝐼
0




𝜃𝐹𝑉𝑀(𝑥, 𝑧) = 𝑎𝑟𝑔 (𝐹𝐹𝑉𝑀(𝑥, 𝑧, 𝜔𝑝))     (3-4-2) 
 
















       (3-4-4) 
 また，|?⃗? |は次式で表される． 










































𝑆(𝑥) = 𝐴𝐹𝑒𝑥𝑝[𝑗(𝑘𝑝𝑥 + 𝜑𝐹)] +  𝐴𝐵 𝑒𝑥𝑝[𝑗(−𝑘𝑝𝑥 + 𝜑𝐵)]    (3-5-1) 
 
ただし，𝐴𝐹:入射波の振幅 𝐴𝐵:反射波の振幅  𝜑𝐹:入射波初期位相 𝑘𝑝 :せん断波の波数    
𝜑𝐵:反射波初期位相である．𝐴𝐵 ≪ 𝐴𝐹のとき，入射波と𝑆(𝑥)との最大の位相差∆𝜃は 
 
∆𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐴𝐵
𝐴𝐹









𝑆𝐶𝐹𝐼(𝑥) = ∑ 𝐽𝑛(∆𝜃)
∞







′(𝑥) = 𝐽0(∆𝜃)𝑒𝑥𝑝(𝑗𝑘𝑝𝑥)      (3-5-5) 
𝜃𝐹𝑃𝑊(𝑥) = 𝑎𝑟𝑔(𝑆𝐶𝐹𝐼




１． 第 4 章  骨格筋のせん断波計測で求められる測定精度と課題 
 
4-1  骨格筋計測時に必要な測定精度 
 















4-2 現在までに報告されている SWEの測定精度 
 




  複数の健常者の前脛骨筋、腓腹筋を SuperSonic imagineで測定した際の精度を報告して
いる。それぞれの筋肉の測定精度を以下に示す。 
  前脛骨筋 : 6.9~7.1% 
  腓腹筋   : 12.1~12.4% 
 
2.SWEを用いて複数の筋肉を測定した際の報告 




Fig4-1-2  SWE の測定精度 
GM:腓腹筋、TA:前脛骨筋、VL:外側広筋、RF:大腿直筋、TB:大腿二頭筋、BB:上腕二頭筋、






GM TA VL RF TB BB BR APO ADM
伝播速度[m/s] 2.99 4.5 3.26 3.23 3.05 3.11 3.46 3.8 4.5
標準偏差[m/s] 0.57 0.54 0.42 0.43 0.52 0.42 0.42 0.23 0.17










































第 5 章 提案手法の測定系と特徴 
 





















ット DVI2USB 3.0 (epiphan)を使用した．Fig. 5-1-2に示す． 
 
 
























③  連続的なせん断波（周波数１ｋHz 程度以下の生体表面からの振動の印加で生
体組織中に励起される）を使っているので、超音波の放射圧を使う方法（シーメ

































              
 

























           Fig5-3-1-2  等比数列型ウィナーフィルタと従来フィルタの比較 
 











   
 
         (5-3-2-1) 
 
ただし、 
M : x方向のピクセル数 









僧帽筋を測定対象としてランダムに 30回測定を行った際の散布図を Fig5-3-2-2 に示す。 
 
 






   Fig5-3-2-3  変動係数と SWDIの関係 
 

















定格出力    0.8W 
直流抵抗    7.8Ω 
インダクタンス 0.13mH 









































































 超音波映像装置  EUB8500(日立) 
加振周波数   76.0Hz 
測定部位   上腕二頭筋 
被検者            3人 





 2. 測定箇所に包帯テープを貼り、加振器をプローブから 1cmの位置に貼りつける。 
 3. SWDIが 95点以上のデータを 5回取得し、プローブを測定箇所から離す。 
 4. 3を 3回繰り返す。 













  Fig5-3-4-5  位置合わせソフト使用の場合の Bモード画像 
 
プローブ位置の再現性を評価するために B モード画像上での測定 1 回目と測定 3 回目の
上腕二頭筋左側・右側の厚さの誤差を比較した。誤差は以下に示す式で導出した。 
 





















 ファントムを用いて CDSWI法と SWEの測定値の比較を行った。 
 
[実験条件] 
 超音波映像装置    LOGIQ7(GE) 
 加振周波数      73.8Hz 





 3.ファントムを変えて 1、2を繰り返す。 
 








Fig5-4-2 CD SWI法での測定例 
 
ファントムで測定した際、CDSWI法では非常に明瞭な波面を得ることができた。 





Fig5-4-3 SWEと CD SWI法の比較 
 
















 超音波映像装置    GE LOGIQ7 
 加振周波数      73.8[Hz] 
 検査者        2人 





 2.測定箇所に包帯テープを貼り、加振器をプローブから 1cm肩甲骨側に貼りつける。 
 3.SWDIが 95点以上のデータを 5回取得する。 
 4.検査者 1が測定後、検査者 2が測定を行う。 












   Fig6-1-3 臥位-肘伸展位の測定例 
 
 
















































5データを測定 1回分として 3測定の有意差検定を行い評価 
(2) 検者間信頼性 
15データを検者 1人分として 2検者間の有意差検定を行い評価 
 
 


























  Fig6-3-2-1  検者間信頼性  統計データ 
 
 


















 超音波映像装置  EUB7500(HITACHI) 
加振周波数   76.2Hz 
測定部位   僧帽筋 
検者             1人 




 2.測定箇所に包帯テープを貼り、加振器をプローブから 1cmの位置に貼りつける。 
 3.Fig7-1-1に示す測定プロトコルに従って測定を行う。 

































Fig7-2-2-1 無負荷時、運動負荷中、運動負荷 60分後の伝播速度の比較 
 







7-2-2  無負荷時と運動負荷 60分後の伝播速度の傾向 
 
 本実験では伝播速度の変化に 3 パターン（パターン 1 負荷前<60min、パターン 2 負





Fig7-2-2-1  無負荷時と運動負荷 60分後の伝播速度のパターン 
 



















パターン 1、2の間、パターン 1-A、1-B、パターン 2-A、2-Bの間には閾値が存在すると
考えられる。そこで、以下の式により閾値を導出する。 
 
 閾値＝{(average2-stdve2)-(average1+stdve1)}/2+average1+stdve1     (7-2-2-1) 
average1:パターン 1の平均伝播速度  stdve1:パターン 1の標準偏差 
average2:パターン 2の平均伝播速度  stdve2:パターン 2の標準偏差 
 
以上より閾値を求めるとパターン1と2の閾値は4.3m/s、パターン1-A、1-Bの閾値3.2m/s、






































特に、被検者 13名中 11名が運動負荷中に 1度伝播速度が小さくなり負荷後大きくなる
という傾向が得られた。 
 また、負荷前と負荷後 60 分後の伝播速度を比較すると被検者を 3 パターンに分類す
ることができた。傾向 1 は負荷前の伝播速度<負荷後 60 分後の伝播速度、傾向 2 は負
荷前の伝播速度<負荷後 60分後の伝播速度、傾向 3は負荷前の伝播速度≒負荷後 60分
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